
木額縁:25×105

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

Ar

C2H2

Ar

Ar

Ar

H-Air

H-Ar

C2H2

C2H2

GP

EA
φ100

φ150

フ―ド1700*1000　H=FL+1800

EA

排気フード

排気フード

排気フード

排気フード

排気フード

12
00

12
00

12
00

1178
662

4
/
2
5
　

シ
ン

ク
の

み
L
=
9
0
0
に

変
更

（5カ所）20A－穴明

27
0

12
00

3
0
0
0
*
7
5
0
*
8
0
0

45
14

5

20A－穴明

94
0

12
00

500

20A－穴明

20A－穴明

1
8
0
0
*
7
5
0
*
8
0
0

1
8
0
0
*
7
5
0
*
8
0
0

80
0

70
0

2400*1200*800

1
8
0
0
*
7
5
0
*
8
0
0

20A－穴明

B
－

3
2
0
*
4
0
0
*
2
9
0

吸
光

装
置

下
部

A
－

2
0
0
*
6
0
0
*
3
8
0

B

A

2
2
0
0
*
1
1
0
0
/
7
5
0
*
5
7
0

270*750*400

500*700*260

500*600*650

370*500*450

500*560*260

500*710*230

パソコン

2
0
0
0
*
5
2
0
*
2
3
0
0

720*720*1,800

500*750*360

450*400*250
1,100*630*1,150

1
5
0
0
*
5
2
0
*
2
3
0
0

2
0
0
0
*
5
2
0
*
2
3
0
0

1350*1050*1720

500*600*650

500*750*3601
,
5
0
0
*
7
5
0
*
8
0
0
/
9
3
0

2
,
4
0
0
*
7
5
0
*
8
0
0

500*600*650

950*600*550

1
8
0
0
*
5
2
0
*
2
3
0
0

1
5
0
0
*
5
2
0
*
2
3
0
0

650*700*1,620

1
5
0
0
*
5
2
0
*
2
3
0
0

450*570*360

2
,
4
0
0
*
7
5
0
*
8
0
0

1400*650*550

1800*750*720

2
0
0
0
*
5
2
0
*
2
3
0
0

450*400*250

2
,
4
0
0
*
7
5
0
*
8
0
0

1200*660*430

950*600*550

900*400*900

460*450*320

460*700*560

900*900*600

710*750*750

1,200*650*1,880

1800*750*750

ｱ2.0　ビニール床シート貼

ｱ12.5 耐水Ｐ・Ｂ(GL+LGS)　Ｅ･Ｐ塗装壁：

ＣＯＮ実験台

ｱ9.5 化粧石膏ボード（トラバーチン）

床　±０

床シート立上　Ｈ６０

ＣＨ=２６００

ＣＨ=２６００

ＣＯＮ実験台

壁：

床　±０

ｱ9.5 Ｐ･Ｂ + ｱ9.0 ロックウール吸音板

床　±０

ｱ9.5 化粧石膏ボード（トラバーチン）

ＣＯＮ実験台

耐火壁：ｱ6 化粧ケイカル板+ｱ12.5 Ｐ･Ｂ　Ｅ･Ｐ塗装

ｱ12.5 Ｐ・Ｂ(GL+LGS)　Ｅ･Ｐ塗装

ＣＨ=２６００

床シート立上　Ｈ６０

塩ビ見切縁

床　±０

ｱ9.5 Ｐ･Ｂ + ｱ9.0 ロックウール吸音板

塩ビ見切縁

ビニル巾木　Ｈ６０

ｱ2.0　ビニール床シート貼

壁：

耐火壁：ｱ6 化粧ケイカル板+ｱ12.5 Ｐ･Ｂ　Ｅ･Ｐ塗装

（CON下地）

床　±０

ＣＨ=２５００

塩ビ見切縁

（CON下地）

ｱ2.0　ビニール床シート貼

ｱ12.5 Ｐ・Ｂ(GL+LGS)　Ｅ･Ｐ塗装

（CON下地）

（CON下地）

床シート立上　Ｈ６０

ｱ2.0　ビニール床シート貼

壁：

（CON下地）

ｱ9.5 化粧石膏ボード（トラバーチン）

塩ビ見切縁

ｱ9.5 化粧石膏ボード（トラバーチン）

塩ビ見切縁

ｱ12.5 Ｐ・Ｂ(GL+LGS)　Ｅ･Ｐ塗装

床シート立上　Ｈ６０

ｱ2.0　ビニール床シート貼

ｱ12.5 Ｐ・Ｂ(GL+LGS)　Ｅ･Ｐ塗装壁：

（CON下地）

ＣＯＮ実験台

（CON下地）

ＣＨ=２６００

ｱ12.5 Ｐ・Ｂ(GL+LGS)　Ｅ･Ｐ塗装

ｱ2.0　ビニール床シート貼

ＣＨ=２６００

塩ビ見切縁

壁：

ｱ9.5 Ｐ･Ｂ + ｱ9.0 ロックウール吸音板

床　±０

床シート立上　Ｈ６０

床シート立上　Ｈ６０

ｱ9.5 化粧石膏ボード（トラバーチン）

ｱ9.5 化粧石膏ボード（トラバーチン）

ｱ12.5 Ｐ・Ｂ(GL+LGS)　Ｅ･Ｐ塗装

ｱ9.5 化粧石膏ボード（トラバーチン）

壁：

ｱ2.0　ビニール床シート貼

塩ビ見切縁

ＣＨ=２６００

（CON下地）

塩ビ見切縁

床シート立上　Ｈ６０

（CON下地）

床　±０

ビニル巾木　Ｈ６０

ＣＨ=２５００

ｱ12.5 Ｐ・Ｂ(GL+LGS)　Ｅ･Ｐ塗装

ｱ2.0　ビニール床シート貼

床　±０

壁：

床　±０

ＣＨ=２６００

ＣＯＮ実験台

壁：

ｱ2.0　ビニール床シート貼

ｱ12.5 Ｐ・Ｂ(GL+LGS)　Ｅ･Ｐ塗装

ビニル巾木　Ｈ６０

塩ビ見切縁

ｱ2.0　ビニール床シート貼

ＣＨ=３０００

壁：

床　±０

（CON下地）

塩ビ見切縁

ｱ12.5 Ｐ・Ｂ(GL+LGS)　Ｅ･Ｐ塗装

天井

壁

備考

備考

巾木

天井

壁

床

見切縁

床

天井

巾木

壁

見切縁

床

天井

壁

見切縁

備考

巾木

備考

巾木

床

見切縁

備考

見切縁

床

巾木

床

見切縁

備考

巾木

壁

天井

床

壁

天井

見切縁

見切縁

床

備考

壁

天井

巾木

見切縁

壁

備考

床

巾木

天井

天井

壁

壁

備考

巾木

見切縁

巾木

備考

天井

床

環境第２機器室

環境第５実験室

環境第６実験室

環境第４機器室

環境第３機器室

ＩＣＰ－ＭＳ機器室

環境第４実験室

渡り廊下（１）

男　女　便　所

通路（１）

（ＩＣＰ-ＭＳ分析前処理室）

（水質第１､３機器室）

（水質第１実験室）

（水質第４機器室）

（水質第２機器室）

（水質第２実験室）

（底質等））（試料前処理室

環境第６実験室

環境第２機器室

環境第２機器室

環境第５実験室

環境第４機器室

環境第４機器室

（水質第１実験室）

（水質第２実験室）

リフレッシュコーナー

ラボガーデン（１） ラボガーデン（２）

通路（１）

通路（１）

ＥＶ

（水質第４機器室）

階　段

（水質第３機器室）

渡り廊下（１）

（ＩＣＰ-ＭＳ分析前処理室）

（水質第１機器室）

通路（１）
木額縁:20×55木額縁:20×55

木額縁:20×55

木額縁:20×55

木額縁:20×55木額縁:20×55
木額縁:20×55

木額縁:20×55木額縁:20×55木額縁:20×55

木額縁:25×105

竪樋￠100 竪樋￠100

竪樋￠100

木額縁:25×105

竪樋￠100 竪樋￠100

竪樋￠100

木額縁:25×105

木額縁:25×105

PS PS

竪樋￠100

竪樋￠100

PS PS

木額縁:20×55

（UFB-1F-2300）

：W101

PS

：W220

床下点検口
600×600

壁見切枠壁見切枠壁見切枠壁見切枠 ：W101：W101

１時間耐火構造壁

壁見切枠

PS

PS

消火器ＢＯＸ

：W101

PS

LD-13

SAD-3
±０ ±０

H 2485

+ 5

AUW-1B-4

±０

+300

H 600

ＳＤ点検口

±０

SAD-1

H 2000

±０

ＡＷ-８

±０

H 2000H 2460

ＬＤ-８

H 2460

±０

H 1910

AW-1D

±０ ±０ ±０

H 1985

±０ ±０

AW-1F
+1050

±０

H 2000

ＬＤ-12

H 2000

三方枠
H 2485

ＳＤ-８

ＬＤ-３

H 1985

±０

H 1985

H 1910

±０

H 1985

±０

H 2000

±０

+1050 +1050

H 760

ＡＷ-８
H 1910

±０

+1050

±０

AW-1AAW-2Y
H 1910 H 1910

H 2000

H 1985H 1985 H 2000

ＡＷ-９

ＳＤ-２

±０

H 6585 ±０

H 2990

±０

+1050

H 12,285

+1050

H 12,285

H 2485

±０

ACW-４

H 2000H 2000H 950

ＬＤ-８

ACW-５

H 760

ＳＳ-１

H 2000

ACW-２

+1800

±０

ＳＤ-２

+ 5

H 2485

+1800

AUW-1B-1

±０

±０

+ 5

H 1985

+ 5

AUW-1A-2

+ 5
+ 5

H 2485

AUW-3B-1

AUW-1A-3

LD-3A

AUW-3A
H 2485 H 2485

+ 5

H 2485 H 2485 H 2485

+ 5

AUW-2C
+ 5

H 2485

H 2485

AUW-1B-2

AUW-2A

ＳＤ-４

AUW-2B

±０

AUW-７

+ 5

+ 5

±０±０

H 2000

+ 5

H 1985

H 2485

+ 5

AUW-1B-3

H 2000 H 1985

AUW-1A-1

H 2485

AUW-1A-4
H 2485

±０

+ 5

X10X7 X9X8 X11

Y2

Y1

X11X9X8X7

Y4

Y3

X10

1500*750*800/930

2000*520*2300

アルゴンガス支柱

(295㎏)№１
ICP-MS本体

水素化物
発生装置

600* 550*1500

650*700*1600
№４ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ

№５

循環冷却器

120*70

1000*1100*1200

処理部一式

№２
380*750*650 

W
T
-
1
5
1
N
型

 
 

流シ台－７

ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ

CO
N実

験
台

 3
50

0×
75

0×
(H

)8
00

中央実験台－４

ﾃﾞｰﾀ処理装置

プリンター

GA-332N型

サ
イ

ド
実

験
台

－
５

ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ

遠心機

W
T
-
1
5
1
N
型

サ
イ

ド
実

験
台

－
５

W
T
-
1
5
1
N
型

№７

CO
N実

験
台

 4
50

0×
75

0×
(H

)8
00

№４

サ
イ

ド
実

験
台

－
９

ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ

№３

№６
水銀分解装置

№５

№６

水銀測定装置

書
庫

No
.５

CO
N実

験
台

 6
00

0×
75

0×
(H

)8
00

CO
N実

験
台

 3
50

0×
75

0×
(H

)8
00

CO
N実

験
台

 3
50

0×
75

0×
(H

)8
00

CO
N実

験
台

 3
00

0×
75

0×
(H

)8
00

原子吸光

器具保管庫 №2

サ
イ

ド
実

験
台

－
９

蛍光光度計

W
T
-
1
5
1
N
型

 
 

№４

側台の下
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

フラン器
ＢＯＤ

W
T
-
1
5
1
N
型

原子吸光

№８

サ
イ

ド
実

験
台

－
12

ﾌﾚ
ｰﾑ

ﾚｽ
原

子

№３

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

№
４

冷蔵庫

№４

№８

標準用

NA-111N型

ＣＯＤ水浴
№５

サ
イ

ド
実

験
台

－
９

№５

試
薬

棚
No

.２

№９

№３
恒温振とう器

N
A
-
1
1
1
N
型

 
 

W
T
-
1
5
1
N
型

 
 

製氷機

流
シ

台
－

６

試
薬

棚
No

.４

№２

試
薬

棚
No

.４
試

薬
棚

No
.４

ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗｰT-N計

№２

原子吸光

CO
N実

験
台

 6
00

0×
75

0×
(H

)8
00

№５
(台下)

データー

CO
N実

験
台

 5
00

0×
75

0×
(H

)8
00

冷凍庫

試
薬

棚
No

.４

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

№３

ﾃﾞｰﾀ処理装置

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

処理装置

№１０側台の下

№１０
側台の下

プリンター

№８№３
分光光度計

ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ
TOC計

精密天秤

書庫No.９

分光光度計

プリンター

№４

CON実験台 3000×1,200×(H)450

ＢＯＤ

試
薬

棚
No

.２
試

薬
棚

No
.２

フラン器

ＣＯＤ水浴

洗面ｶｳﾝﾀｰ

ﾍﾞﾋﾞｰｷｰﾌﾟ

(ｱ)20御影石

汚垂石

本磨き

掃除具入

585 800

35
0

585

900

150

60
0

45

100

600

30

150

11
0

ＵＰ

585 765 1,300 70040 40700

585

380

401,250 700

40 40700 5651,300700 40455975 470

150

590445 700

2,970

40 1,300 1,855

13
0

930

70

1010

1,300

1,645

95
5

95
5

155

155

60

970

25

95
5

30

95
5

25

1,030

60
95

5

1,300

970

970 30

60

30

45

97010 25 25

1,300

10

90
0

1,030

380

2,970

1,300

970970

80
0

60
60

970

30

45

14
5

30

875

10

310

10

1,
58

0

3105,580

1,030

10

970

60

10

5,580

525

1,
21

0

30

5,580

91

365

15

1,000 4251,675

75

440

15

875

97025

2,970

60
60

1,300

5,580

970

333

6010

25

960

4,
24

0

310

1,300

25 10

2,970

310

80
0

25

310

14
5

11
0

2,970

95
5

970

25

445

1,
58

0

970

206

970

17
5

310

95
5

17
5

1,900

150

430

75

1,100

700

100

1,400

95
5

25

60
0

30

310

1,100

1,000

25 970

38

1,245

30 960 30970 970

2,970

10 25

60

2,970

10

1,030

95
5

95
5

95
5

95
5

60

97097025

2,970

30

1,030

30

60

1,030

1,030

2510 97025

12
5

1,070 1,900

30

1,130

1,070

30

60

1,900

970

2,970

25

60

970

11
0

60

30

15

10

960

3010 9702530970 30 302510

960

60

960

40

25

95
5

95
5

97010 970 970960

970

25970 97010 25

1,325

85

10

960

1,300

970

2,155

11
0

25

60

45

970

1,645

80
0

1,
58

0

10

60

970

2,970

2,600

12
5

25

96030

60

1030 960

60

45

12
5
60

10 970

1,325

30

60

1,030

25

18
5

18
5

85
1,

58
5

95
5

6,
03

0

10

310

30

2,970

970 30 97010

2,970

30

95
5

5,580

45

10

95
5

95
5

310

1,030

380

145

25

5,580

60
0

310

1,03025

90

82

68

21
5

21
5

30
15

0

30

16
5

16
5

170

1,239

75

30

30

40
0

270

45

45

30

15

45

970

16
5

45

800

30･150

30

800

91

25

30･150

25

30400
30800

45

13
5

270

18
0

30

1,360

5,
30

0

75

3,
08

0/
11

＝
28

0

16
5

30

3,
70

0

45 2,735 451,245

1,750

11
92

3645

11
04

3100

1,845

15
50

2555
11

0
3100 1130

11
0

1,750

5070125

12.5+6

200 3125

1,200

30

66･6+12.5

66+12.5

150

1,
57

0
1,

63
0

12.5

DX
-R

2
コ

ン
ビ

シ
－

ト

30

12.5

10
30

BS
-0

3R
2-

1

800

57
0

40
0

45

30

30

270

3030

30
150

50
00

30 30

15
0

800

40
0

1,184

30

270

45

30

540

270

25

15

70 9090

1,010

30

200

83
0

45

45

270

30

540

1,
63

0

25

30

1,
14

5

30

540

1,145

40
0

15

25

70

40

12.5

800

66･12.5

10
5

80
0

45
105

91

400

895

10

45

30

70

200

25

12
.5

30

140

25

12.5+6

1,535

270

30

66･6+12.5

1,60045

40

1,100

270

10
5

25

25

10
5

70

540

70

25

40
0

1,
49

0

12
.5

･6
6

83
0

25

4,
55

0

15

45

1,360

40
0

25

1,
30

0

4,
45

0

45

20

540

13
5

22
5

40

1,
49

0

20
5

1,
80

0

25

1,
52

0

2,340

18
0

555

385

540

340

325

270270

30

15

66･12.5

30

6+
12

.5

540

66
･1

2.
5

10

15

45

25

1,160

25

935

17
0

1,200

3,100

3,100

3,100 3,100

1,
30

0

3,100

4,
90

0

4,
45

5
1,

80
0

1,
64

5

3,100

6,200 6,200

1,
60

0

6,200

3,100 3,100

6,200

30
0

3,100

1,
80

0

6,200

6,
40

0

5,000

1,
50

0

5,000

1,
60

0
2,

50
0

3,100 3,1003,100

9,
00

0

6,200

3,
07

0

多目的便所

洗
面

ｶ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ｰ

80
0

消火器ＢＯＸ
（UFB-1F-2300）

40
0

30

男子便所

80
0

11
0

壁見切枠

2,060

壁見切枠

SK
43

4R

140

91

1,184

1,010

200

91

45
62

7.
5

333

15

15

62
7.

5

1,180

45

45
45

1,145

91

30
85

壁見切枠

壁見切枠

床見切
SUS目地棒
6×12

65+12.5

H 2485

±０

三方枠

627 1,292 1,181

1,177 55

627 1,292 1,181

1,177 55

90

55

76
89

4
55

60
255 60

39

15185 627 45 1,163 70
15 110

床見切
SUS目地棒
6×12

970

11
0

1,
80

0
1,

03
0

55

55 55

240941

875 1,985 985 2,355

1,750

475 470
590

12．5

11
5

15
7

45

18
7

140

15
595 700

1,245

615 615

ＬＤ-３Ｅ ＳＤ-４Ａ 通路(１) ＬＤ-３Ｂ ＳＤ-４Ｂ

945 965
460

（水質第２機器室）

環境第３機器室

465
535 410

590 470 865
835

ＬＤ-３ＥＳＤ-４ＡＳＤ-７ＡLD-3Ｅ－１ＳＤ-４Ａ－１ＳＤ-４ＣＬＤ-３Ｈ

H 2470

ＬＷ-８ＡＳＤ-４Ｄ

H 2470

10
5

65
67

0
10

5
32

0
18

5
90

0

61
0

45
0

45
0

84
01,

29
0

1,
06

0

ＬＤ-３Ｃ

1,200

ガス切替表示盤11
1

30

50160

EPS

H=0.9

ET

ET

ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ電源

20A実験台取付

S H
WD

H=1.5

20AE

S
B

WD

50
0

10
00

E

E

E

2ET
2ET

ETET

ET

ETET

E

E

2L

1L

1L

H

R

R

H

R R

H

R

R H R

R R

R H

R

SN

L

L

A
A

CR E

t
N

A

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｇ

H=0.5

H=0.9

H=1.3

H=0.5 H=0.5

H=0.9

H=0.9

H=0.9

H=0.9

H=0.9

H=0.5
H=1.3

H=1.3

H=0.9
H=0.2

H=1.3

H=0.2

H=1.3
H=0.3

H=0.3

H=1.5

H=2.0

H=0.9

H=0.9

H=0.9

H=0.9

H=0.9

H=0.9

H=0.9
H=0.9

H=1.3

H=1.3

H=0.9

H=0.5 H=0.5

H=1.3

H=0.9

H=1.3

H=1.5

H=0.5 H=0.5
H=0.7

H=1.5 H=1.3H=2.0

H=0.9

H=0.9

H=0.5

H=0.5

H=0.9 H=0.9

H=0.9

H=0.9

H=1.5

H=0.9 H=0.9

H=1.03

H=0.9

H=0.4

H=0.4

H=0.4

H=0.3

H=0.4H=0.3

H=0.35 H=1.05

H=1.8

H=1.3

H=1.3

1,500

3
0
0

600

3
0
0

S-1EX-3

S-1EX-4

1T-2

P.BOX
500×500×500

接地端子盤

H=1.3
H=1.3

H=0.5

H=0.9

H=0.5

H=0.5

H=1.3

H=0.9

H=0.5
H=0.5

H=1.5 H=1.3

E

E

H=2.0

H=0.3

H=0.5
H=1.5 H=1.3

R
SN

H=1.1

SN

H=1.8

H=1.8

ET

ET

H=0.4

ET

ET
H=0.3

H=0.4

N

H=0.9
A

H=0.3

H=1.8

H=1.8

H=2.6

H=2.5

1,145

1,180
9/23修正

H=2.0

中央実験台－６
GA-302N型  
2400*1200*800

GA-302N型  
2400*1200*800

中央実験台－６
GA-302N型  
2400*1200*800

GA-302N型  
2400*1200*800

中央実験台－６
GA-302N型  
2400*1200*800

中央実験台－６A

中央実験台－６B

流
シ

台
－

11
N
A
-
1
1
1
N
型

 
 

1
8
0
0
*
7
5
0
*
8
0
0
/
9
3
0

11
0

壁見切枠15

ﾍﾞﾋﾞｰｷｰﾌﾟ

9/25修正

凡
　
　
例

佐藤・三建特定設計業務共同企業体

設計番号

図書名

校閲

工事名称

担当 作成

縮尺

作成日 通し番号

種別

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第１－１１１４６号　建設コンサルタント　登録番号　第１１－８４３号

一級建築士大臣登録　第１９８６７２号　嶋　田　秀　雄

H.18.5.10  4/28 長崎県衛生公害研究所確認図

Ｈ.18.6.2 男子便所洗面カウンタ－前ＬＧＳ壁170フカシ

Ｈ.18.7．19

Ｈ.18.9．25

女子便所　LGS壁及び壁見切枠

ＳＤ．ＬＤ寸法修正

女子便所洗面カウンタ－前ＬＧＳ壁120フカシ

H17.6

０２８１７－０１０ 長崎県環境保健研究センター（仮称）建築工事

３２

Ｄ－１０
1/50１階平面詳細図（２）
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テキストボックス
環境第６実験室

Administrator
楕円
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楕円
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楕円

Administrator
テキストボックス
マンガンおよびその化合物
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線
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テキストボックス
クロム酸およびその塩マンガンおよびその化合物アセトン酢酸エチル
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クロム酸およびその塩
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線

Administrator
テキストボックス
環境第５実験室

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
１階平面図①

Administrator
テキストボックス
作業場位置図
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佐藤・三建特定設計業務共同企業体

設計番号

図書名

校閲

工事名称

担当 作成

縮尺

作成日 通し番号

種別

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第１－１１１４６号　建設コンサルタント　登録番号　第１１－８４３号

一級建築士大臣登録　第１９８６７２号　嶋　田　秀　雄

CON実験台に変更WT-151N型サイド実験台－９ 2400*750*800４．

5/25　移動書庫後付決定長崎県衛生公害研究所提出 生活第６実験室５．　サイド実験台－４　ＷＴ－151Ｎ型 1500*750*800(1台)を1500*900*800 柱欠込みに変更｡

H.18.5.15　プロット図提出

H.18.5.15　プロット図変更

H.18.5.25 修正図

H.18.5.26　研究員室　Y2通り　２C3　400*800を465*800に変更

H.18.6.1

H.18.6.5 修正図

修正図 長崎県衛生公害研究所提出 検討及び確認

長崎県衛生公害研究所提出

1500*750*800 (1台)中止WT-151N型サイド実験台－４３．2120*750*800足付追加CON実験台２．生活第６実験室LD-3建具位置移動１．研究員室(書庫） H.18.8.17

H.18.6.5 修正図 流し台－16　Ｈ＝８００

H.18.6.1　プロット図変更

 ＬＤ等寸法修正図

２階平面詳細図（２）　 X12　～　X7

２００６．９．２５建築、電気、空調、衛生、 修正済

作業台修正

H.18.8.17  ＬＤ等寸法修正図 流し台－16　Ｈ＝８００

H.18.9.25

０ ２８１７ －０１０

H17.6

長崎県環境保健研究センター（仮称）建築工事

1/50

３８

Ｄ－１６

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
アセトントルエンノルマルヘキサン１－ブタノールメタノール

Administrator
テキストボックス
生活第６実験室

Administrator
テキストボックス
２階平面図①
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(現場確認の上貼りの事｡)
6/1　手洗い器上部　アクリル板厚3.0(壁同色)Ｗ＝750*150貼り
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H-Air
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He
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H-Air

ガス切替表示盤
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He

H-Air

He

床　±０

ＣＨ=２６００
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床　±０

ＣＨ=２６００
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床　±０

防　塵　塗　装　Ｈ６０

コンクリート打放し（Ｂ種）

（CON下地）防　塵　塗　装

壁：コンクリート打放し（Ｂ種）

塩ビ見切縁

踏込部：

踏込部：

踏込部：

踏込部：

ｱ9.5 化粧石膏ボード（トラバーチン）

床シート立上　Ｈ６０踏込部：

壁：

（CON下地）ｱ2.0　ビニール床シート貼

ｱ12.5 Ｐ・Ｂ(GL+LGS)　Ｅ･Ｐ塗装

ビニル巾木　Ｈ６０

ｱ12.5 Ｐ・Ｂ(GL+LGS)　Ｅ･Ｐ塗装壁：
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一級建築士事務所　福岡県知事登録　第１－１１１４６号　建設コンサルタント　登録番号　第１１－８４３号

一級建築士大臣登録　第１９８６７２号　嶋　田　秀　雄

長崎県環境保健研究センター（仮称）建築工事

２００６．９．２３建築 修正済

　～　X17X12２階平面詳細図（３）　

H17.6
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H.18.5.15　プロット図提出

H.18.5.25 修正図 長崎県衛生公害研究所提出

H.18.5.29 生活第一機器室　サイド実験台奥行き750を900に7台変更・入口ドアLD-3ドア勝手逆に変更。 生活第三機器室　サイド実験台奥行き750を900に4台変更及び流し台－15　1800*750*800/105中止・手洗い取付・ドア勝手逆に変更。

H.18.6.5 修正図 長崎県衛生公害研究所提出

H.18.6.1 修正図 長崎県衛生公害研究所提出 検討及び確認

生活第五実験室　サイド実験台－6　1800*750*800を2400*750*800に変更・サイド実験台－6　1800*750*800を1200*750*800に変更・廊下側ＰＳ

生活第３機器室 手洗い器上部アクリル板貼りＷ＝100+洗面器+100 Ｈ＝150ぐらい

H.18.8.17 ＬＤ等寸法修正図

サイド実験台－６Ｃ，Ｄ・作業台－８Ｃ修正図H.18.9．23
０２８１７－０１０

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
テキストボックス
アセトン１-ブタノールメタノールホルムアルデヒド

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
生活第５実験室

Administrator
テキストボックス
２階平面図②
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　～　X12X8２階平面詳細図（５）　

２００６．９．２５建築 修正
２００６．９．０５建築、電気、空調、衛生 修正済

長崎県環境保健研究センター（仮称）建築工事
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1．女子休憩室　押入変更H.18.5.25　修正

H.18.5.15　プロット図提出

H.18.5.25 修正図 長崎県衛生公害研究所提出

修正図 長崎県衛生公害研究所提出 検討及び確認H.18.6.1
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佐藤・三建特定設計業務共同企業体

設計番号

図書名

校閲

工事名称

担当 作成

縮尺

作成日 通し番号

種別

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第１－１１１４６号　建設コンサルタント　登録番号　第１１－８４３号

一級建築士大臣登録　第１９８６７２号　嶋　田　秀　雄

打合せ事項 建築図面修正平成18年7月14日

平成18年7月31日 ウイルス検査室の無菌試験室サイド実験台-16寸法変更建築図面修正

平成18年6月30日　長崎県衛生公害研究所提出

平成18年7月9日 建築図面修正

実験台修正平成18年9月25日

３階平面詳細図（３）　 X8　～　X13

長崎県環境保健研究センター（仮称）建築工事０２８１７－０１０
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